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• Bluetoothで1分に1回データーを更新
• 更新できなかった時間のデーターは
スキャンすることで、過去8時間の
データーを残すことができる

• 低血糖・高血糖のアラームを鳴らす
ことができる

• Bluetooth で5分に1回データ更新
• スキャンしなくてもデーターが
残る

• 低血糖予測アラートが鳴る
• 較正することができる
（リブレはできない）

ＣＧＭ（持続血糖測定器）は１日の血糖値の変動を
知ることができる機械です

当院で採用しているCGMをご紹介します

現在の血糖値と今後の予測の
矢印（今後血糖値が下がる）

知りたい時間の値を
見ることができる

どちらの機械も患者さんの糖尿病診療の
大事な情報が詰まっています

現在の血糖値と今後の予測の矢印
（今後の変化は今はなし）
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